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ABSTRAK 
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(Program Studi D-III Analis Kesehatan/TLM, Universitas Bakti Tunas Husada) 

 

Abstrak 

Validasi metode adalah tahapan konfirmasi terhadap suatu metode analisis yang 

digunakan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Validasi dilakukan untuk 

menjamin bahwa metode analisis adalah spesifik, reprodusibel, akurat dan tahan pada 

kisaran analit yang akan dianalisis. Pada penelitian ini dilakukan validasi metode 

menggunakan Spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometer UV-Vis merupakan suatu alat 

yang digunakan dalam pengujian senyawa berdasarkan panjang gelombang UV dan 

Visible. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis 

penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

metode tersebut dapat menghasilkan data yang akurat dan baik. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai akurasi 102,961%; presisi -2,641%; LoD 13,0058 mg/L; LoQ 

43,3525 mg/L dan linearitas (R²) 0,9860. Validasi pada metode ini menunjukkan hasil 

yang valid dimana nilai masing-masing parameter sesuai dengan batas keberterimaan 

yang berlaku.  
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Abstract 

The validation method is the stage of an analytical method used to match the expected 

goals. Validation is carried out to ensure that the analytical method is specific, 

reproducible, accurate and robust to the range of analytes to be analyzed. In this study, 

methode validation was carried out using a UV-Vis Spectrophotometer is a tool used in 

testing compounds based on UV and Visible wavelengths. The method used in this 

research is descriptive with quantitative research type. This research was conducted with 

the aim of knowing whether the method can produce accurate and good data. The result 

of the research show value accuracy 102,961%; precision -2,641%; LoD 13,0058 mg/L; 

LoQ 43,3525 mg/L and linearity (R²) 0,9860. Validation of this method shows valid result 

where the value of each parameter is in accordance with the applicable acceptable limits. 
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